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1. Kontrola prostor

Prostory pro provadéni programli zkouSeni zpusobilosti jsou zajiStény externimi
poskytovateli.

Meéfeni pro stanoveni vybranych plynnych slozek v referen¢nim materialu probiha u externiho
poskytovatele EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Kralové.

Meéfeni pro stanoveni hmotnostniho toku TZL v proudici vzduSniné a stanoveni koncentrace
vodni pary v plynu probiha u externiho poskytovatele VEC, Ostrava.

Kontrola prostor externich poskytovateli podléha internim auditim, viz F28 Program
internich auditu.

Kontrola prostor pro meéfeni je provadéna vzdy pred zacatkem zkouSeni zplsobilosti a
zaznamenana do FO7 Kontrola prostor. Provadi ji koordinatoii ALME a VEC. Zaznamy
z kontrol prostiedi jsou archivovany. V ptipad¢€, ze podminky prostfedi ohrozuji platnost ZZ
jsou ¢innosti zastaveny a je postupovano dle SD19_Rizeni neshodné prace.

Sledované podminky prostiedi pro jednotlivé PZZ jsou:

o ALME - OR - 01: Stanoveni vybranych plynnych slozek (CO, NO, SOz, 02, CO2)
. ALME — OR - 02: Stanoveni koncentrace propanu
. ALME — OR - 03: Stanoveni koncentrace amoniaku
o ALME — OR - 10: Stanoveni koncentrace plynného chlorovodiku
— teplota, napdjeni elektrickou energii (zalozni zdroje napajeni), osvétleni, Cistota prostor,
z4dzemi — parametry, které ve formulari nemaji rozmezi hodnot podléhaji pouze fyzické

kontrole

. ALME - OR - 06: Stanoveni hmotnostniho toku tuhych zne¢i§t'ujicich latek (TZL)
. ALME — OR - 11: Stanoveni koncentrace vodni pary (H20) v plynu
— relativni vlhkost, atmosféricky tlak, teplota, osvétleni, Cistota prostor, zazemi -

parametry, které ve formulafi nemaji rozmezi hodnot podl€haji pouze fyzické kontrole

Zatizeni pouzivand v ramci PZZ jsou majetkem externiho poskytovatele, ktery za né piebira
veskerou odpovédnost.

V ramci subdodavky se externi poskytovatel zavazuje k zajiSténi prostor tak, aby nedochézelo
k ovliviiovani chodu méteni v disledku neptiznivého prostiedi, vlivem prostor sousednich

V pripadé tisku se dokument stava nefizenou kopii Stranka 2 z 3



ALME Asociace autorizovanych laboratofi pro méfeni emisi, spolek — Sekce PZZ

A Za Skodovkou 305/5, Kukleny, 503 11 Hradec Kralové

SD06_ KONTROLA PROSTOR datum vydani: 5.5.2025, revize 1

nebo vlivem rtznych fyzikalnich, biologickych ¢i chemickych aspektl. Zaznam z kontroly
prostor slouzi i jako reference na externiho poskytovatele.

Do prostor urcenych krealizaci PZZ nemaji piistup osoby do PZZ nezainteresované.
V priibéhu ZZ je vchod do téchto prostor oznacen napisem ,,Vstup povolen pouze osobam
zatazenych do Programu zkouseni zptsobilosti®.

Povolanymi osobami jsou:
— ucastnici PZZ,
— koordinator, MK
— techniCti pracovnici externiho poskytovatele,

— Clenové managementu SPZZ.

2. Pouzité zkratky

IA interni auditor

MK manazer kvality

SPZ7Z Sekce poskytovateli zkouseni zpisobilosti
SZ statutarni zastupce

VEC Vyzkumné energetické centrum

77 zkouseni zptsobilosti

3. Zaznam revizi a zmén dokumentu

Datum C.revize | Popis zmény Provedl Schvalil
5.5.2025 1 Doplnéni odkazu na dokument SD19_Rizeni neshodné | 1. Rejlova | M. Rejl
prace.
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