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ZkuSebnim laboratoiim, akreditovanym pro méreni emisi
Posuzovatelim, posuzujicim uvedené laboratore

V Praze dne 7.3.2011
Cj.: 909/CIA0/2011
Vazena pani, vazeny pane,
dovolte mi, abych vés informoval o stanovisku technické komise pro méfeni emisi.

Na zakladé zavéra technické komise pro méfeni emisi vydava Cesky institut pro
akreditaci, o.p.s. vyklad k pozadavku 5.6.2.2.1 Seské technické normy CSN P CEN/TS
15675:2009 Kvalita ovzdusi - Méfeni emisi ze stacionarnich zdroju - Pouziti EN
ISO/IEC 17025:2005 pro periodicka méreni emisi. Dle vySe uvedeného pozadavku je
kalibraéni interval pro vybrand méfidla stanoven vrozmezi od 1 mésice do 1 roku.
V piipad¢, ze laboratofe provadi mezikalibra¢ni kontroly v souladu s pozadavky
dokumentu ILAC G 24, lze mezikalibraéni intervaly prodlouzit az na maximalni lhtty,
uvedené v pfilozené tabulce. Tento postup byl konzultovan se zastupci dalSich
akreditagnich organt i s predstaviteli Ceského metrologického institutu.

Pro zavedeni zavérti technické komise do systémi managementu zkuSebnich
laboratoti bylo stanoveno pfechodné obdobi do koce roku 2011. Vroce 2011 bude
neplnéni zavéra technické komise definovéano jako doporuceni ke zlepSeni. Od 1.1.2012 je
neplnéni pozadavkl na kalibra¢ni intervaly hodnoceno jako neshoda ve vztahu k normé
CSN EN ISO/IEC 17025:2003, kritérium 5.6.

Tento dopis i s pfiloZzenou tabulkou je zvefejnén na webovych strankach CIA, byl
rozeslan elektronicky vSem vedoucim i odbornym posuzovatelim, ktefi posuzuji oblast
méfeni emisi a vSem akreditovanym zku$ebnim laboratofim provadéjicim méreni emisi.
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